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PRZEPISY BH i OP W LABORATORIUM FIZYCZNYM PG

Nie wolno wlacza¢ zrédta pradu przed sprawdzeniem potaczen przez prowadzacego zajgcia.

. Nalezy zachowa¢ szczego6lna ostrozno$¢ podczas wykonywania ¢wiczen wymagajacych zrodet

wysokiego napigcia. Wszystkie czynnos$ci przygotowawcze (taczenie, roztaczanie obwodu)
wykonywa¢ przy wylacznym zasilaniu.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidiowosci w dziataniu obwodu elektrycznego
(iskrzenie, swad przegrzanych kabli, wychylenie wskazoéwki przyrzadu poza zakres skali) nalezy
natychmiast wylaczy¢ zasilanie obwodu i powiadomi¢ prowadzacego zajecia.

Chroni¢ oczy oraz skorg przed promieniowaniem laserowym.

Zachowac¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu pomiarOw w podwyzszonej temperaturze (grzanie
oleju, wody). Nie przekracza¢ temperatury podanej w instrukcji obstugi lub wskazanej przez
prowadzacego zajecia. Nie dopuszczac do rozlania podgrzanych cieczy.

Zwraca¢ uwage na cigzkie oraz ostre przedmioty (kule, odwazniki, metalowe obrecze, krzyzaki,
druty), ktorych upadek lub urwanie moze spowodowac obrazenia.

Zglasza¢ prowadzacemu zajecia wszelkie zauwazone nieprawidlowosci w dzialaniu
¢wiczen.

Przy ¢wiczeniach zawierajacych izotopy promieniotworcze:
* obowiazuje absolutny zakaz spozywania pokarmow;
* nalezy unikac¢ skierowania wigzki promieniowania bezposrednio na czesci ciala;
* nalezy unika¢ dotykania okolic kolimatora;
* podczas wykonywania ¢wiczenia nalezy zajac taka pozycjg, aby odleglos¢ od zrodia
promieniowania byta mozliwie jak najwigksza;
* kolimator odstania¢ tylko na czas pomiarow.
W Pracowni Izotopowej Kl. Z (pokoj nr 19):
* aktywacji Indu w pomieszczeniu dla zrodta Pu-Be powinien dokonywac prowadzacy
¢wiczenie;
* aktywowany izotop Indu nalezy wyjmowac pinceta i przenosi¢ w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pojemniku.

Przed wejsciem do Laboratorium wszelkie duze okrycia wierzchnie, plecaki, torby 1 inne
podobne przedmioty nalezy pozostawi¢ w szatni PG.
W Laboratorium obowiazuje zakaz spozywania pokarméw i picia napojow.



